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Представлены результаты исследований влияния контактной разности потенциалов, обусловленной конструктивными особенностями электростатических флюксметров, на точность оценок измерения градиента электрического поля Земли. Предложен вариант конструкции прибора, позволяющей в рабочем режиме определять значение и оперативно компенсировать контактную разность потенциалов.
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Compensation of contact potential difference in electrostatic fluxmeters
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The results of studies of the influence of the contact potential difference due to the structural features of field mills on the accuracy of estimates of the measurement of the gradient of the electric field are presented. A variant of the device design allowing to determine the value in the operating mode and to quickly compensate the contact potential difference is proposed.
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Введение
Напряженность электрического поля, оцениваемая на уровне поверхности Земли, зависит от множества различных факторов как природного, так и техногенного характера. Анализ данных об электрическом поле Земли позволяет предсказывать землетрясения [1,2], опасные атмосферные явления, ………………… цепи.

Погрешности измерения напряженности электрического поля Земли
В качестве приборов, используемых для оценивания градиента потенциала электрического поля, применяются электростатические флюксметры [2]. Технические характеристики современных флюксметров представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики измерителей вертикальной составляющей электрического поля Земли
	Прибор
	Диапазон измерений
	Погрешность измерений

	Поле-2
	±5000 В/м
	±10%

	EFM550
	±10000 В/м
	5% ± 50 В/м

	EFS 1000
	±20000 В/м
	1% ±6 В/м



……………………….
В общем случае измеренное электростатическим флюксметром значение напряженности поля определяется выражением:
,				    (1)
где	– вычисляемый коэффициент редукции;
	- коэффициент преобразования прибора;
	- истинное значение напряженности поля на уровне поверхности Земли;
	- коэффициент, обусловленный краевыми эффектами;
	- напряженность поля, обусловленная контактной разностью потенциалов (КРП).
…… 
В процессе эксплуатации флюксметра «Поле-2», для устранения влияния КРП, прибор периодически приводится к …………………………… влияние  на результаты уменьшится в  раз.

Компенсация контактной разности потенциалов
Вместе с тем, известны подходы [8] к определению текущего значения и компенсации влияния КРП. Вариант конструкции, …………………. пластин (рис.1).

	[image: K:\Проекты\ФЛЮКСМЕТР\3D\Измерительная пластина с шайбой и экранирующей.png]
	[image: Экранирующая пластина 3x2 с шайбой и измерительной]
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	б)


Рис. 1. Обтюратор флюксметра: а) – штатная конструкция, б) – конструкция с двухуровневой экранирующей пластиной

……………………..
В результате серии экспериментов с модифицированным прибором были выявлены существенные особенности реализации алгоритма компенсации КРП. Согласно модели …………………….. ток-напряжение, подключенного непосредственно к измерительной пластине:
                                                                 ,					    (2)
где	 – измеряемый ток;
………………………..
………………………….
На рис. 2 представлено изменение функций заряда и тока в процессе ……..
...............................................
………………………………………


Рис. 2. Функции заряда и тока

…………………………..
При практической реализации данного подхода значения угла наклона ,  и  после калибровки записывались в долговременную память микроконтроллера, реализующего обработку сигнала. Дополнительно в алгоритм работы прибора была включена функция вычисления значения  согласно (8). В ходе проводимых экспериментов влияние погрешности прибора, определяемой наличием КРП, было снижено до значения 3 В/м.

Выводы
Путем незначительных конструктивных изменений и применения соответствующих алгоритмов обработки доказана принципиальная возможность контроля ……............................................................................ степени повысить точность оценок электрического поля Земли в рамках решения как научных, так и прикладных задач.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №12-34-56789.
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